
       Oxydation 2 heures à reflux            Refroidissement     

       Eau à tester     

       Préparation de l'échantillon            Dosage     

              Réactif :       Sulfate mercurique : complexant des chlorures       Sulfate d'argent en solution acide sulfurique : catalyseur       Bichromate de potassium : oxydant       Acide sulfurique concentré : milieu fortement acide     

       Réactif     

Solution deFer II

       Indicateur coloré :       Férroïne     


